引导式互动训练系统

一、项目概况
1、用途
用于脑性瘫痪、孤独症谱系障碍、发育迟缓、学习障碍、注意缺陷多动障碍、外伤导致的中枢或周围神经损伤、运动损伤等儿童进行运动协调训练及认知功能训练。
[bookmark: _GoBack]★2、本项目不接受进口产品投标。
二、主要技术及系统要求
1、硬件参数
1.1≥42寸高清LED显示屏（16:9）；分辨率≥1920*1080；采用高精度红外多点触控技术，响应速度＜20ms，最小触摸直径≤3mm。
1.2采用钢化防爆玻璃，可防眩光，具备防辐射反光保护膜。
1.3设备材料全部采用ABS塑料，制作工艺采用模具注塑一次性冲压成型。
1.4所有端口均为后置设计，正面无任何按钮和指示灯。
1.5设备设置≥2个USB接口。
2、软件参数
2.1软件可双手操作：支持双侧上肢参与训练。
2.2互动界面可分屏，且支持独立操作：最多可分4屏，支持小组训练模式。
2.3屏幕支持旋转功能。
2.4包含不少于25项康复训练内容：主要训练内容有认识动物、配对游戏、数字学习、填字游戏、绘图训练，并可长期更新。
2.5包含不少于30项小组互动训练内容：主要的训练内容有迷宫、冰壶、曲棍球、记忆图片、钢琴、拼图。
★三、配置要求
1.引导式互动训练系统	1套
2.电源线	1根
3.配齐与主机同等数量的中文说明书、中文维修手册和中文操作流程卡，另提供电子版各1份。
四、商务条款及其他要求
★1.交货日期：30（天）日历日内。
2.交货地点：采购人指定地点。
3.报价：人民币报价；工地交货价。
4.售后服务
（1）在广东省内有售后服务机构，并提供其服务机构的证明材料及详细的地址、联系方式。
（2）提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册等。
★（3）对所提供的设备整机质保期（整机全保）：≥5年，保修期3年。质保期内保修费用由中标人承担。质保期时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，保修期质保期满起计算。
★（4）在质保期和保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。质保期内非因用户的人为原因而出现质量问题，由投标人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退换的实际费用。投标人不能修理或不能调换，按不能交货处理。
★（5）保修期内，免费维修，用户只承担更换零备件的费用。
（6）质保期满之日起3年内免费提供软件升级。
（7）安排专业人员免费在现场对采购单位临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训，保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。
（8）在保修期内，中标人必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：⑴开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；⑵开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；⑶开机率低于85%，中标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。
（9）投标人在投标文件所承诺的仪器功能，所需的硬件和软件必须配置齐全。
5.付款条件：货到安装验收合格并提供全额发票后付100%的货款。
★6.交货时，设备出厂时间：≤1年。
★7.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，与医院数据传输系统的接口等，负责系统接口费，保证数据安全，无需另外购置即可满足临床需求。
8.网络安全：所提供产品或服务满足国家网络安全管理要求，遵守医疗行业和医院网络安全管理规范，保护医院和患者信息安全。医疗设备自带软件（如有）具备合格的软件功能及安全测评报告、源代码安全审计报告和网络及数据接口说明等。（提供承诺函，格式自拟）

